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ОПИСАНИЕ 


и инструкция пользования рентгеновской решеткой, 
предназначенной для оснащения рентгеновской меди- 
цинской установки типа РУМ-4 


I. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 


Рентгеновкая решетка предназначена для оснащения рентгенов- 
ской медицинской установки типа РУМ-4 с целью увеличения чет- 
кости рентгеновских снимков. 


II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
(см. рис.) 
Рентгеновская решетка, изготовленная в виде прямоугольной ко- 


робки, состоит из корпуса и смонтированниых внутри его растра, 
механизма перемещения растра, электрического устройства для авто- 


‚ матического включения и выключения высокого напряжения аппара-. 


та, электроспуска, механического спуска, звуковой сигнализации 
(звонка) и кассетодержателя. Корпус, предназначенный для разме- 
щения в нем всех частей рентгеновской Ma представляет собой 
сварную стальную раму (1). 

Внутри корпуса установлены направляющие для растра и кассе- 
тодержателя. 

На боковых стенках корпуса, на углах, смонтированы: 1) семь 
шарикоподшипников, (2) и пята (22) служащие для перемещения 
рентгеновской решетки по направляющим стола, 2) резиновые (3) и 
пружинные (4) амортизаторы для смягчения ударов решетки о борт 
стола в случае отказа в работе ее стопора при наклоне стола; 3) руч- 
ка (5) выжимающая стопор решетки на столе, автоматически обеспе- 
чивающий ее торможение на месте после отпускания ручки; 4) огра- 
ничители (6) препятствующие выпаданию решетки из стола при пово- 
роте его на 90°. 

Растр (7) служит для поглощения вторичных рентгеновских лучей 
и изготовлен из шпона и свинцовой фольги, расположенных парал- 
лельно исходящим из рентгеновской трубки лучам. Растр расчитан на 
фокусное расстояние в один метр. 
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3. Тугой ход |Засорение направляющих Снять растр, протерев напра- 


растра при вляющие, слегка смазать их 
заводке и затем установить растр на 
место 


4. При заводке | a) Износ грани собачки 
растр не удер 
живается во 
взведенном 
положении 


а) Заменить собачку 


б) Большой люфт в соедине- |б) Заменить собачку и ось 
нии собачки с осью 


сл 


. Кассета не | Ослабление пружин 
зажимается 

между губ- 

ками 


Заменить пружину 


б. Не работает | Подгорание контактов вклю-|Зачистить контакты мелкой 
электроспуск чателя электроспуска наждачной шкуркой 


Примечание: Перед установкой уплотнительных колец, 
их необходимо тщательно проварить в говяжем техническом 
жире. 


У. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ХРАНЕНИЕ 


Перед упаковкой, все металлические детали, за. исключением 
окрашенных, должны быть покрыты слоем нейтральной смазки.Каж- 
дая решетка должна быть обернута плотной оберточной бумагой и 
обвязана шпагатом. 

Для транспортирования решетки укладываются в ящики из су- 
хих досок, выложенные внутри влагонепроницаемым материалом. 

Внутрь транспортировочного ящика должны быть вложены в па- 
кете из прочной бумаги описание с инструкцией.по эксплуатации, акт 
о приемке ОТК завода. Ярлык с указанием фамилии или условный 
номер упаковщика. | | 

Спецификация с указанием наименования изделия, дата выпуска 
и количество упакованных изделий. 

Решетки должны быть закреплены в ящиках прижимами и рас- 
порками с применением мягких подушек. 

Хранение решеток должно производиться в сухом отапливаемом 
помещении. 


УТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ 


В комплект решетки входит: 
а) решетка вусобранном виде“ ок о, по ам 
в) Массетодержатель Woła ANA OAI о ИУ A 


ления шнуром (15) армированным с. одной стороны 4-х контактной 
штепсельной розеткой. На задней стенке корпуса решетки размещена 
штепсельная колодка со штырями. Штырь диаметром 4 мм соединен 
с корпусом решетки, заземление которой предусмотрено электриче- 
ской схемой аппарата. 

Механический спуск — (16) состоит из рукоятки, соединенной с 
затвором (20) стопорения растра и служит для ручного пуска растра. 
Пуск растра осуществляется путем вытягивания рукоятки до отказа. 

Звуковая сигнализация (звонок) (17) размещен в корпусе решет- 
ки и служит для оповещения включения и выключения высокого на- 
пряжения аппарата (начало и конец рабочего хода растра). 

Кассетодержатель (18) служит для укладки и закрепления кассе- 
ты с пленкой и представляет собой металлический поднос, который 
свободно перемещается в направляющих решетки. Поднос снабжен 
губками и откидными упорами, удерживающими кассету и центри- 
рующими ее относительно оси решетки. Стопорение губок осущест: 
вляется при помощи винтового фиксатора. | 

Заданная скорость растра от 0,1 до 10 секунд осуществляется 
при помощи масляного демпфера. 

Демпфер состоит из следующих основных частей: 

1. Цилиндра, заполненного трансформаторным маслом; 

2. Поршня, соединенного со штоком и снабженного шестью OT- 
верстиями для перетекания масла; 

3. Тарельчатого клапана, насаженного на шток так, что между 
ним и поршнем образуется зазор, обеспечивающий равномерное пе- 
ретекание масла через отверстия поршня при его движении во время 
хода растра. При повороте штока зазор изменяется, благодаря 
чему изменяется скорость перетекания масла, а следовательно, и ско- 
рость движения растра. 

При взводе растра поршень демпфера перемещается вправо 
при этом тарельчатый клапан отжимается и масло свободно перете- 
кает через отверстия поршня из правой части цилиндра в левую. 

Устранение влияния изменения вязкости масла при температур- 
ном изменении окружающего воздуха, на скорость движения растра, 
осуществляется изменением зазора между клапаном и поршнем пу- 
тем вращения штока демпфера. Поворот штока на необходимый угол 
производится с помощью корректора температуры, на котором нане- 
сены риски и цифры (19). | 

Нанесенные против рисок цифры 10 и 40 соответствуют значениям 
температур окружающего воздуха равным -- 10° -- 40°. Промежуточ- 
ные риски без цифр соответствуют значениям температур --207 --30°. 

_ На головке регулятора выдержек (11) нанесены риски соответст- 
вующие значениям времени выдержек от 0,1 до 10 секунд. Во время 
работы, в зависимости от температуры окружающего воздуха, деле- 
ние шкалы регулятора выдержек заданной скорости движения растра, 
совмещается с одной из указанных рисок, расположенных на непод- 
BH2KHOM кольце регулятора (19). 
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